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INFORMACJA

dla Wykonawcow nr 1

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publiczneg

Il

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 - dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania
oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie 1: ZADANIE 5 - KONCENTRATOR TLENU - 6 szt.: Czy Zamawiajgcy dopu$ci koncentrator
0 poborze mocy do 320 W?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 2: ZADANIE 5: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o poziomie gto$nos$ci do 45 dB?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 4: ZADANIE 5; Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach zewnetrznych: 660x380x240 mm?
Odpowiedz Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4: ZADANIE 5: Co Zamawiajacy rozumie przez ,obudowe tlenowg wykonang z hartowanego metalu?
Odpowiedz: Ma by¢ to obudowa odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Pytanie 5: ZADANIE 5: Co Zamawiajgcy rozumie przez ,nebulizator” jako parametr koncentratora. Prosimy
o doprecyzowanie parametrow tej pozycji.

Odpowiedz: Przez nebulizator Zamawiajacy rozumie urzadzanie stuzace dodatkowo do podawania
lekow.

Pytanie 6: ZADANIE 5: Czy Zamawiajgcy dopus$ci urzadzenie posiadajace sygnalizacje jedynie niskiego
poziomu tlenu 82%?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza
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Pytanie 7: Zadanie 1 Ad.7 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie defibrylatora z prostymi opisami na
obudowie urzgdzenia w jezyku angielskim.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 8:_Zadanie 1 Ad. 8 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie urzadzenie z akumulatorem, tyzkami
i podzespotami ok. 10 kg.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9: Zadanie 1 Ad. 11 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie na zasadzie réwnowaznosci
automatyczne testy podczas wigczenia i pracy defibrylatora z mozliwo$cig wykonania testu recznie.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 10: Zadanie 1 Ad. 12 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie na zasadzie réwnowaznosci z czasem
pracy:

- 160 min. monitorowania EKG,

- 150 defibrylacji z maksymalng energia (360]) przy 20 stopniach C.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 11: Zadanie 1 Ad. 15 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie na zasadzie rownowazno$ci wskaznik
poziomu natadowanie akumulatora stale widoczny na monitorze na panelu czotowym.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 12: Zadanie 1 Ad. 18 Czy Zamawiajacy ma na mysli zakres energii 1-360]?
Odpowiedz: TAK

Pytanie 13: Zadanie_1 Ad. 24, 28 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie poziomu wstrzasu 150-360] dla
dorostych, 40-90] dla dzieci
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie 14: Zadanie 1 Ad. 29 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie monitorowania 3, 5 lub 10 odprowadzen
EKG.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 15: Zadanie 1 Ad. 30 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zakresy pomiaru czesto$ci serca
30-300 / min.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16:_Zadanie_1 Ad. 31 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie na zasadzie rownowaznoSci
wzmocnienia sygnatu EKG 2,5; 5; 10; 20 i 40 mm/mV, bez opcji automatycznej.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 17: Zadanie_1 Ad. 39 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie predkosci przesuwu 6,25 lub 12,5
mm/s (do wyboru).
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 18: Ad. 42 Prosimy Zamawiajacego o odstgpienie wymogu.
Odpowiedz: Pytanie jest nieprecyzyjne. Zamawiajacy nie jest wstanie okresli¢ czego dotyczy. Nie ma
mozliwosci udzielenia odpowiedzi.

Pytanie 19: Zadanie_1 Ad.47 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie na zasadzie réwnowaznosci karte
pamigci 16MB, co odpowiada 4 godzinom nieprzerwanego sygnatu EKG wraz z dzwigkiem.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 20: Czy Zamawiajacy dopusci oferte na lampy bakteriobdjcze (zadanie nr 4) z m.in. nastgpujgcymi
parametrami:

- bez mozliwosci ustawiania kata nas§wietlania - dotyczy zadanie nr 4 punkt 12 zatacznik nr 6,

- lampy z koputa o wymiarach 92,5 x 8,0 x 17,0 cm i catkowita wysokoscig lampy 160 cm (niewielkie
roznice w wymiarach w zaden sposdéb nie maja wptywu na skuteczno$¢ dziatania lampy) - dotyczy zadanie nr
4 punkt 14 zatgcznik nr 6.

Pozostate parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Jednocze$nie prosze o decyzje, czy Zamawiajgcy odstgpi od wymogu dostawy lamp z montazem, na rzecz np.
przesytki poczta kurierska, co nie zmienia w zaden sposéb odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jakosc¢ i ich
prawidtowe dziatanie. Lampy bylyby zmontowane, gotowe do pracy i montaz koncowy polegatby na
zmocowaniu jedng $rubg statywu lampy z podstawg. Nie wymaga to od montazysty zadnych specjalnych
kwalifikacji, a cata operacja nie zajmuje wiecej niz 3 minuty na jedng lampe. Opcja dostawy za posrednictwem
firmy kurierskiej znacznie obnizy warto$c¢ oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 21: Czy Zamawiajgcy dopusci oferte na stojaki do kropléwek (zadanie nr 3) na podstawie o $rednicy
fi 600 mm (co zapewnia bardzo dobrg stabilnos¢ stojaka).

Pozostate parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Jednoczes$nie prosze o decyzje, czy Zamawiajgcy odstgpi od wymogu dostawy stojakdw z montazem, na rzecz
np. przesytki pocztg kuriersky, co nie zmienia w zaden sposéb odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jako$¢
i prawidtowe dziatanie stojakéw. Montaz polega jedynie na zmocowaniu podstawy jezdnej oraz zestawu
uchwytéow kropléwek ze statywem. Nie wymaga to od montazysty zadnych specjalnych kwalifikacji, a cata
operacja nie zajmuje wiecej niz 3 minuty na jeden stojak. Opcja dostawy za posrednictwem firmy kurierskiej
znacznie obnizy warto$¢ oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 22: Zadanie 8: Z zapiséw w SIWZ jednoznacznie wynika - kryterium "termin realizacji" oznacza
zakonczenie montazu dostarczonych dozownikéw. Jakie sg warunki techniczne montazu szyn ? (podtoze,
sposéb mocowania - do uznania wykonawcy ?, inne).

Odpowiedz: Do uznania Wykonawcy, montaz na standardowym podtozu.

Pytanie 23: Zadanie 8. Czy do montazu mozna przystapi¢ nastepnego dnia po podpisaniu umowy ?
Odpowiedz: TAK
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Pytanie 24: Zadanie 8.W jakich godzinach w ciggu dnia mozna montowac ?
Odpowiedz: od 7 do 14

Pytanie 25: Zadanie 8. Czy sg inne, nie wymienione wyzej, warunki, utrudnienia, udogodnienia?
Odpowiedz: Jesli montaz bedzie na oddziatach to utrudnieniem bedzie kontakt z chorymi.

Pytanie 26: ZADANIE 3 - STOJAK DO KROPLOWEK (MOBILNY) - 5 szt. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na stojak
do kropléwek o $rednicy podstawy 680 mm
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 27: Zadanie nr 1: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania nowoczesny defibrylator firmy ZOLL
o0 parametrach:

-defibrylator przeno$ny dla dorostych i dzieci,

-aparat odporny na kurz i zalanie woda - klasa IP55,

-czas pracy na akumulatorze: 6 godzin ciggtego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z max energia ,
-defibrylacja dwufazowa w trybie recznym i automatycznym , regulacja energii w zakresie 1-200] , dostepne
20 poziomdw energii zewnetrznej,

-mozliwo$¢ wykonania kardiowersji i stymulacji,

-ekran kolorowy LCD o przekatnej 6,5" , mozliwo$¢ wyswietlenia 4 krzywych dynamicznych jednoczeénie,
-wys$wietlanie na ekranie oraz wydruk petnego zapisu 12 odprowadzen EKG, interpretacji stownej wynikéw
analizy oraz wynikéw pomiaréw amplitudowo-czasowych -wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier
o szerokos$ci 80 mm,

-zakres pomiaru czestos$ci akcji serca min. 30-300 /min

-posiada system doradczy RKO/ pokazuje czestotliwo$¢, gteboko$¢ ucis$nied, relaksacje, perfuzje wieficowa
i mézgowa, odlicza czas cyklu 2 min, pokazuje czas bezczynnosci, posiada manometr/

-mozliwo$¢ transmisji danych po przez USB

-pamie¢ wewnetrzna

-uchwyt kartkowy z systemem tadowania defibrylatora z sieci 12V?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 28: dot. SIWZ pkt 1], ppkt 4- minimalne warunki gwarancji

dot. pkt 4) Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o potwierdzenie ze zapis niniejszego punktu nie dotyczy
sytuacji, w ktorej niesprawno$¢ powstataby w skutek niewtasciwego uzytkowania przez uzytkownika.
Wowczas wymiana niesprawnej czesci na nowa odbedzie sie odptatnie.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 29: dot. pkt 5) Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o wydtuzenie do 96 godzin czasu reakcji
serwisu. Dla podmiotéw majacych siedzibe oddalong o kilkaset kilometréw od Zamawiajacego jest to
optymalny czas, dajacy mozliwo$¢ zorganizowania pracy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 30: dot. pkt 6) Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o odstgpienie od wymogu zapewnienia
urzadzenia zastepczego jezeli okres naprawy urzadzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni.

Pragniemy nadmieni¢, iz asortyment bedgcy przedmiotem zamdwienia jest kazdorazowo produkowany pod
okreslone wymagania Zamawiajgcego, a zaden z Wykonawcédw nie posiada na stanach magazynowych
produktéw o takich samych parametrach, poniewaz wigzatoby sig to z konieczno$¢ produkowania podwoéjnie
sprzetéw oferowanych w postepowaniach publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. -
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Pytanie 31: dot. pkt 8) Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o odstgpienie od wymogu instalacji,
uruchomienia, testowania i wigczenia do eksploatacji; w zakresie zadania nr 3.

Przedmiot zamdwienia okreslony w w/w zadaniu dostarczany jest w formie ztoZonej, gotowej do uzytku,
w zwigzku z czym nie wymaga montazu w siedzibie Zamawiajacego, co bezposrednio przektada sie na korzys¢
dla Zamawiajacego w obecnie panujacej sytuacji epidemicznej, gdyz ogranicza do minimum kontakty
bezposrednie personelu z osobami z zewnatrz

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 32: dot. zatacznik nr 6 do SWZ- opis przedmiotu zamdéwienia- Zadanie 3 Stojak do kroplowek
(mobilny)- 5 szt.

Prosimy o dopuszczenie tubusu stojaka ze stali malowanej proszkowo zakonczonego gtowica ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, charakteryzujacego sie wysoka odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne
zapewniajgc

zachowanie korzystnego, dtugotrwatego efektu wizualnego nawet podczas intensywnej eksploatacji.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 33: dot. zatgcznik nr 6 do SWZ- opis przedmiotu zamoéwienia- Zadanie 3 Stojak do kropléwek
(mobilny)- 5 szt. Prosimy o dopuszczenie stojaka z zakresem reg. Wysokosci 1320-2150 mm, ktory niewiele
odbiega od zakresu reg. Wskazanego przez Zamawiajacego, a dopuszczenie pozwoli wystartowac¢ wiekszej
ilosci Producentom co pozytywnie wptynie na konkurencyjnosc¢ ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 34: Prosimy o dopuszczenie stojaka z podstawa o $rednicy 600 mm z kotami w obudowie stalowej
ocynkowanej, ktére wykazujg sie wysoka mobilnoscig oraz odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 35: Zadanie nr 3 - stojak do kroplowek (mobilny) Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢
zaoferowania stojakow do kropléwek wykonanych ze stali nierdzewne z dwoma lub czterema uchwytami,
piecioramienng podstawg lakierowang proszkowo, wyposazony w pie¢ tworzywowych kot jezdnych, wysokos¢
120-200cm, $rednica 55cm +/-5cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 36: Zadanie nr 4 - lampa bakteriob6jcza Czy Zamawiajacy dopus$ci mozliwo$¢ zaoferowania lampy
bakteriobdjczej z wysoko$cig statywu 180cm i poborem mocy 66W spetniajacej pozostate wymagania
Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 37: Zadanie nr 4 - lampa bakteriobdjcza Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,zmiana ustawien
lampy”? Czy chodzi o mozliwo$¢ zmiany potozenia mapy?
Odpowiedz: Tak
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Pytanie 38: Zadanie 7 Prosimy o wydzielenie pozycji 3,4,5 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na wziecie
udziatlu w postepowaniu wigkszej ilosci Wykonawcéw, a tym samym wptynie korzystnie na
konkurencyjnos$¢ ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 39 Poz.3 Prosimy o dopuszczenie materaca przeznaczonego do stosowania w profilaktyce
i leczeniu odlezyn do 2 stopnia wtacznie wg. skali 4 stopniowej, u pacjentow o wadze do 180 kg,
o nastepujacych parametrach:
Materac piankowy statyczny dwuwarstwowy (warstwa bazowa + naktadka), wykonany z
pianki HR o gestosci 65+50 kg/m3
Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysoko$¢ 14 cm
Materac wymienny, ktadziony bezposrednio na ramie t6zka
Materac posiadajacy profilowana powierzchnie gérng z podziatem na strefy, w celu
uzyskania optymalnej redystrybucji ciezaru ciata pacjenta oraz przeptywu powietrza
Dwuwarstwowa konstrukcja materaca zapewniajgca minimalizagje sit $cinajacych i sit
tarcia (podczas zmiany pozycji leza sity majg rozktadac sie pomiedzy warstwami materaca
Materac posiadajacy zdolnos$¢ do obnizania nacisku do poziomu ponizej 30 mmHg na catej
powierzchni kontaktu i ponizej 20 mmHg na minimum 95% powierzchni kontaktu u
pacjentéw o wadze 80 kg — potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium
Materac posiadajacy wbudowane wzmocnienia w sekcji posladkéw, w celu zapewnienia
odpowiedniego wsparcia w pozycji siedzacej i poprawy komfortu w pozycji lezacej
Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce odlezyn do 2 stopnia witacznie (wg.
skali 4 stopniowej) u pacjentéw o wadze do 180 kg
Materac i pokrowiec odporne na =zapton — do potwierdzenia protokotem badan
‘przeprowadzonych przez niezaleznie laboratorium zgodnie z normg EN597-11 EN597-2
Miekki, elastyczny pokrowiec zewnetrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, zamykany na
suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji
powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia Srodkami na bazie roztworu chloru o stezeniu do
1% w sytuacjach wymagajacych neutralizacje zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie
higieny - odporny na penetracje przez krew i ptyny fizjologiczne, odporny na penetracje przez
patogeny pochodzace z krwi, odporny na penetracje przez bakterie
Materac przystosowany do prowadzenia ewakuacji pacjentéw, w sytuacjach zagrozenia,
posiadajacy wbudowany w pokrowiec osprzet w postaci paséw bocznych do zamocowania
pacjenta na materacu zapinanych na velcro i uchwyty boczne
Odpowiedz: Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu skladania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiazujacy termin
skltadania i otwarcia ofert to 03.03.2021r., godzina pozostaje bez zmian.

Zamawiajacy modyfikuje:

1. trescrozdziatu XI ust. 1 SWZ, ktéry po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia
01.04.2021r.

\
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2. tres$¢rozdzialu XV ust. 2 SWZ, ktéry po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 03.03.2021r. do godz. 10:00

3. tresc¢rozdziatu XVI ust. 1 SWZ, ktéry po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 03.03.2021 o godzinie 12:00




